
無し 有り

無し 有り

７０％
以上

７０％
未満

低下 通常

通常 低下

無し 有り

未満 以上

無し 有り

 NO

※夾雑成分による誤発報
PCBによる発報

溶　　融　　停　　止

・ 原因調査・究明

YES

24時間サンプリング
の結果

PCB検出

警報発報後の
標準試料感度

感　　　度

SN前後でのOLM値
PCB検出

発報前後との
平均値（3回）

平均値(0.10mg/m3)

プロセスデータ ・
操業データ異常

異　　　常

検出されたPCB
塩化物組成割合

1種の組成

警報発報時の
標準試料感度

感　　　度

OLM  HH警報発報時判断フロー

OLM  HH警報発報

排気漏洩防止
設備稼働

点　　　　　　　検
日立ハイテクソリュー

ションズに連絡

装置の健全性
（チェックリスト）

異　　　常

リ
モ
ー

ト
に
よ
る
デ
ー

タ
分
析

（
装
置
の
健
全
性
・
P

C

B

検
出
の
有
無

）

溶融缶投入停止

    溶  融  再  開               ・ 溶融缶投入開始 


